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【はじめに】当院は2012年の1月に新築移転を行った。
それを機にDiscovery XR650(GE社製)が新規導入され、デュ
アルエナジーサブトラクションを用いた撮影が可能となっ
た。
【目的】肺野内の病変はその構造上、読影者の解剖学的死角
に隠れている場合がある。読影を補助する代表的な画像処
理法の１つにエネルギーサブトラクションがある。本研究
はデュアルエナジーサブトラクション法における胸部軟部
組織画像を対象とした最適撮影条件、特に管電圧の組み合
わせについて視覚的検討を行ったので報告する。
【方法】胸部ファントムを用いて、胸部立位の撮影条件
（500mA、距離180cm）において、高電圧側、低電圧側の組
み合わせを変化させて撮影を行った。
視覚評価は、胸部ファントムに模擬腫瘤ファントムを貼り
付け、5名の診療放射線技師が読影用モニタで評価を行っ
た。
被ばく線量は、電離箱線量計で照射線量を測定し、入射表
面吸収線量を算出し比較を行った。
これらの結果から、最適な撮影条件を検討した。
【結果】【考察】一般にエネルギーサブトラクションは高低
２つのエネルギーが分離しているほうが良好な画質が得ら
れるとされている。
本検討の結果と考察については当日報告する。
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【目的】当院の注腸X線検査は放射線技師が当院ルチーン撮影法を
基準とし必要に応じて追加撮影を行っている。また所見を内視鏡
検査結果と比較している。そこで１０年間（平成１３～２２年）
に行われた注腸X線検査（９１４１例）から内視鏡検査（２０５７
例、２２．５％）に移行した内での見落とし例に対して（１０ｍｍ
以上）検証を行った。またその原因を分析し、主訴、前処置（ブ
ラウン変法）などその他の要因から当院の注腸X線検査を評価す
る。
【方法】１見逃し原因の分析。２見逃し発生部位。３主訴別がん
数。４撮影技術。５前処置の良悪。以上の事項より見落とし症例
の軽減対策を考察する。これらから当院の注腸X線検査の評価を
試みる。
【成績】１０ｍｍを超える見逃し症例は２０例（約１％）、再読影
にて指摘できた症例１０例（読影力不足）、再読影にて指摘でき
なかった症例１０例であった。その中で複数所見（3個以上）に
よる見逃しは5例であった。再読影にて指摘できなかった原因の
内訳は、前処置不良による見逃し6例であった。また見逃した部
位は様々であったが、再読影にて指摘できた部位はS状結腸と回
盲部付近に集中していた。見逃しが起こりやすい条件は前処置不
良や多発病変がある時であった。また主訴別がん数では術前術後
精査を除くと約70％が血液に関する主訴であった。
【結論】当院注腸X線検査は評価できる結果であった。見逃しが起
こりやすい条件として前処置不良や多発病変症例が多く、また血
液に関する主訴の場合は、より一層注意深く検査を行わなければ
ならないと言う従来より指摘されていることが再確認できた。今
後の課題は良い前処置を目指した取り組み、読影力の向上が特に
望まれる。またこれらの要因を十分に考慮して今後の注腸X線検
査に取り組んで行きたい。
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【目的】当院の脳ドックMRI検診受診者のうち、2次スクリー
ニングである3D-CTA（CTangiography）が行われた症例を
調査した。
【対象者】2009年4月から2012年3月までの脳ドック受診者713
名のうち、要精密・要受診判定者は63名だった。（8.8%）そ
のうち、脳動脈瘤所見で2次スクリーニングである3D-CTA
が行われた16名を対象とした。
【結果】脳ドック検診の結果、脳動脈瘤所見で要精密・要受
診判定例は34例であった（多発例1例を含む）。3D-CTAが行
われた脳動脈瘤所見17例中4例が脳動脈瘤の診断となった。
3D-CTAにて、脳動脈瘤を発見できなかった9例は血管の蛇
行及び分岐部の屈曲であった。残りの4例は微小な脳動脈瘤
の疑いで経過観察となった。
【考察】脳ドックMRI検診にて、脳動脈瘤偽陽性の割合を減
らすことができるように、今後撮影方法を検討していきた
い。脳動脈瘤所見で3D-CTAが行われ、4例が確定診断され
3例は開頭術によるクリッピング術が行われており、脳ドッ
クの意義を確認することができた。
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（目的）非触知石灰化病変に対するステレオガイド下マンモトー
ム生検で石灰化が採取できなかった症例を検討した。
（対象）２０１１年９月から２０１２年４月までに施行した３６
例。
（結果）患者の平均年齢は５０．７歳。施行体位は、側臥位３２例、
座位４例。標的石灰化の分布は、領域性１７％、集簇性５８％、
線状８％、区域性１７％であり、形態は、微小円形３９％、淡く
不明瞭２５％、多形性・不均一３６％。そのうち最終病理診断で
非浸潤性乳管癌と診断されたものは７例（１９．４％）、石灰化の
採取ができなかったものは３例（８．３％）であった。
（症例１）４６歳。右の２時方向に微小円形な石灰化を集簇性に
認めた。CC撮影で目的病変が描出できていなかった。ピアス後
までは石灰化を捉えていたが標本撮影で石灰化を確認できなかっ
た。
（症例２）４４歳。右の１０時方向に多形性な石灰化を集簇性に
認めた。CC撮影で目的病変が描出できていなかった為、当日CC
追加撮影を行ったところ、表在病変であることが分かった為、座
位にて施行。ピアス後までは石灰化を捉えていたが標本撮影で石
灰化を確認できなかった。
（症例３）２６歳。右の１２時方向に多形性な石灰化を集簇性に
認めた。まず側臥位にてターゲティングを行ったが、圧迫板よ
り上方に病変部が位置しエラーが出た為、座位に変更したが同エ
ラーが出た。再度側臥位にして施行した。ピアス後までは石灰化
を捉えていたが標本撮影で石灰化を確認できなかった。
（考察）３症例ともピアス後までは石灰化を捉えていた為、採取
時に原因があると考えられた。開口部変更の際に病変部も動いて
しまった、組織が固く通常吸引で引き寄せられなかったなどの原
因が考えられた。

10
月
19
日
㈮

一
般
演
題

 一般演題



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


